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	Naam en voornaam stagiair: 

	

	Naam en voornaam lokale stagemeester(s):

	

	Naam en voornaam academische stagemeester:

	Departement Gezondheid en Leefmilieu
Dienst bescherming van de gezondheid

	Begin stage:
	

	Datum evaluatie (na drie, zes, negen of 12 maanden):
	

	

	[bookmark: _Hlk183108027]Doel
	Observatie
	Inoefening
	Reproductie
	Autonomie
	Commentaar of toelichting
	Validatie stagemeester

	Meetinstrumenten en software noodzakelijk voor het uitvoeren van de taken
van de taken

	· Keuze, ontvangst, kalibratie en kwaliteitsbeheersing van meetinstrumenten, software en bronnen noodzakelijk voor het uitoefenen van zijn taken.
	
	
	
	
	
	

	· Werken met dosimetrieapparatuur en -software
	
	
	
	
	
	

	· Opstellen en valideren van dosimetrische meetmethoden voor alle
types röntgentoepassingen
	
	
	
	
	
	

	Conventionele radiologie

	· Werking en gebruik van hardware en software voor verschillende
merken
	
	
	
	
	
	

	· In ontvangst name, de indienststelling en de verzameling van alle
gegevens die nodig zijn voor het klinisch gebruik vóór het eerste
klinische gebruik
	
	
	
	
	
	

	· Kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging van de meest voorkomende toestellen volgens geldende richtlijnen en normen (minimaal voor toestellen van het type ‘teletafel’, ‘plafondophanging’, ‘röntgentoestel op wielen – bobby’)
	
	
	
	
	
	

	· Kalibratie van interne DAP-meettoestellen
	
	
	
	
	
	

	· Methodes voor de evaluatie en optimalisatie van de beeldkwaliteit
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk188357999]

	Doel
	Observatie
	Inoefening
	Reproductie
	Autonomie
	Commentaar of toelichting
	Validatie stagemeester

	· Opstellen van de procedures voor eventuele intermediaire kwaliteitsbeheersing of kalibraties, die worden uitgevoerd door de erkende deskundige in de medische stralingsfysica of door de door hem aangeduide personen
	
	
	
	
	
	

	· Overdracht van beelden en dosimetriegegevens naar PACS en
dosisregistratiesystemen
	
	
	
	
	
	

	· Bijwonen van mammografie procedures
	
	
	
	
	
	

	Mammografie
	
	
	
	
	
	

	· Werking en gebruik van hardware en software voor verschillende
merken
	
	
	
	
	
	

	· In ontvangst name, de indienststelling en de verzameling van alle
gegevens die nodig zijn voor het klinisch gebruik vóór het eerste
klinische gebruik
	
	
	
	
	
	

	· Kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging volgens geldende richtlijnen en normen voor mammografie- en tomosynthesetoestellen
	
	
	
	
	
	

	· Methodes voor evaluatie en optimalisatie van de beeldkwaliteit
	
	
	
	
	
	

	· Opstellen van de procedures voor eventuele intermediaire kwaliteitsbeheersing of kalibraties, die worden uitgevoerd door de erkende deskundige in de medische stralingsfysica of door de door hem aangeduide personen
	
	
	
	
	
	

	· Overdracht van beelden en dosimetriegegevens naar PACS en
dosisregistratiesystemen
	
	
	
	
	
	

	· Bijwonen van mammografie procedures
	
	
	
	
	
	

	Dentomaxillofaciale radiografie

	· Werking en gebruik van hardware en software voor verschillende merken
	
	
	
	
	
	




	Doel
	Observatie
	Inoefening
	Reproductie
	Autonomie
	Commentaar of toelichting
	Validatie stagemeester

	· In ontvangst name, de indienststelling en de verzameling van alle
gegevens die nodig zijn voor het klinisch gebruik vóór het eerste
klinische gebruik
	
	
	
	
	
	

	· Kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging van de meest voorkomende toestellen volgens geldende richtlijnen en normen (minimaal voor toestellen van het type ‘intraoraal’, orthopantomograaf’, ‘toestel voor cephalometrie’ en ‘cone beam’)
	
	
	
	
	
	

	· Methodes voor evaluatie en optimalisatie van de beeldkwaliteit
	
	
	
	
	
	

	· Opstellen van de procedures voor eventuele intermediaire kwaliteitsbeheersing of kalibraties, die worden uitgevoerd door de erkende deskundige in de medische stralingsfysica of door de door hem aangeduide personen
	
	
	
	
	
	

	· Bijwonen van typische dentomaxillofaciale procedures
	
	
	
	
	
	

	CT en cone beam CT

	· Werking en gebruik van hardware en software voor verschillende
merken
	
	
	
	
	
	

	· In ontvangst name, de indienststelling en de verzameling van alle
gegevens die nodig zijn voor het klinisch gebruik vóór het eerste
klinische gebruik
	
	
	
	
	
	

	· Kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging van de meest voorkomende toestellen volgens geldende richtlijnen en normen (minimaal voor toestellen van het type ‘CT, ‘cone beam CT’, ‘CT met duale energy modus’, ‘CT-gedeelte van PET-CT’, ‘CT-gedeelte van SPECT-CT’, “CBCT bij een lineaire versneller”)
	
	
	
	
	
	

	· Methodes voor evaluatie en optimalisatie van de beeldkwaliteit
	
	
	
	
	
	

	· Opstellen van de procedures voor eventuele intermediaire kwaliteitsbeheersing of kalibraties, die worden uitgevoerd door de erkende deskundige in de medische stralingsfysica of door de door hem aangeduide personen
	
	
	
	
	
	




	Doel
	Observatie
	Inoefening
	Reproductie
	Autonomie
	Commentaar of toelichting
	Validatie stagemeester

	· Overdracht van beelden en dosimetriegegevens naar PACS en
dosisregistratiesystemen
	
	
	
	
	
	

	· Bijwonen van CT en cone beam CT onderzoeken
	
	
	
	
	
	

	Interventionele radiologie

	· Werking en gebruik van hardware en software voor verschillende
merken
	
	
	
	
	
	

	· In ontvangst name, de indienststelling en de verzameling van alle
gegevens die nodig zijn voor het klinisch gebruik vóór het eerste
klinische gebruik
	
	
	
	
	
	

	· Kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging van de meest voorkomende toestellen volgens geldende richtlijnen en normen (minimaal voor toestellen van het type of gebruikt voor ‘DSA’, ‘C-boog gefixeerd aan plafond, muur of vloer’, ‘vrijstaande C-boog, niet gefixeerd aan plafond, muur of vloer’, ‘mono- of biplanaire C-boog’)
	
	
	
	
	
	

	· Kalibratie van interne DAP meettoestellen
	
	
	
	
	
	

	· Methodes voor evaluatie en optimalisatie van de beeldkwaliteit
	
	
	
	
	
	

	· Opstellen van de procedures voor eventuele intermediaire kwaliteitsbeheersing of kalibraties, die worden uitgevoerd door de erkende deskundige in de medische stralingsfysica of door de door hem aangeduide personen
	
	
	
	
	
	

	· Overdracht van beelden en dosimetriegegevens naar PACS en
dosisregistratiesystemen
	
	
	
	
	
	

	· Bijwonen van interventionele procedures
	
	
	
	
	
	

	· Medewerking aan het opstellen van procedure van het voorkomen
of het beperken van huideffecten
	
	
	
	
	
	




	Doel
	Observatie
	Inoefening
	Reproductie
	Autonomie
	Commentaar of toelichting
	Validatie stagemeester

	· Medewerking aan het opstellen van procedures omtrent het
detecteren van personen die een risico lopen op huideffecten na een
medische blootstelling en het nazorgtraject
	
	
	
	
	
	

	De individuele patiëntgebonden dosimetrie:

	· Bepalen van de courante dosimetrische grootheden: intrededosis,
DAP, AGD, CTDIvol, DLP, ...
	
	
	
	
	
	

	· Vastleggen van de parameters en/of de gegevens van de persoon
die de medische blootstelling ondergaat die gekend moeten zijn om de dosis retrospectief te kunnen inschatten. Validatie van de procedures hieromtrent
	
	
	
	
	
	

	· Retrospectief bepalen van de orgaandosis en effectieve dosis voor
volwassenen en kinderen
	
	
	
	
	
	

	· Inschatting van de orgaandosis en effectieve dosis voor volwassenen
en kinderen voorafgaand aan de medische blootstelling
	
	
	
	
	
	

	· Retrospectief bepalen van de dosis aan een ongeboren kind ten
gevolge van de medische blootstelling van de moeder en het verschaffen van informatie aan het medische team omtrent de risico’s
	
	
	
	
	
	

	· Inschatting van de dosis aan een ongeboren kind ten gevolge van
de medische blootstelling van de moeder, voorafgaand aan de blootstelling en het verschaffen van informatie aan het medische team omtrent de risico’s
	
	
	
	
	
	

	· Bepalen van de huiddosis en het verschaffen van informatie aan
het medische team omtrent de risico’s
	
	
	
	
	
	

	Dosimetriestudies:

	· Kennis van de vakliteratuur, in het bijzonder de studies van het
FANC
	
	
	
	
	
	

	· Opstellen van lokale diagnostische referentieniveaus
	
	
	
	
	
	




	Doel
	Observatie
	Inoefening
	Reproductie
	Autonomie
	Commentaar of toelichting
	Validatie stagemeester

	· Verificatie gegevens voor nationale dosisstudies
	
	
	
	
	
	

	· Validatie van relevante referentieniveaus, wanneer er nog geen
nationale referentieniveaus bepaald werden door het Agentschap
	
	
	
	
	
	

	· Analyse van de resultaten van dosisstudies en ontwikkelen en
toepassen van de maatregelen ter optimalisatie, in samenwerking met het medische team
	
	
	
	
	
	

	Participatie in een multidisciplinair team

	· Kunnen communiceren met de verschillende betrokkenen binnen
een multidisciplinair team (artsen, technologen/verpleegkundigen,
fabrikanten, ...)
	
	
	
	
	
	

	· Actieve medewerking binnen een multidisciplinair team aan
projecten rond optimalisatie
	
	
	
	
	
	

	· Actieve medewerking aan de analyse van gebeurtenissen die
hebben geleid of hadden kunnen leiden tot een accidentele of
onbedoelde blootstelling en het opstellen van correctieve acties (binnen de bevoegdheid)
	
	
	
	
	
	

	Nieuwe uitrustingen

	· Opstellen van technische specificaties voor nieuwe medischradiologische uitrustingen in het kader van een aankoopprocedure
	
	
	
	
	
	

	· Preciseren van de voorwaarden die in acht moeten genomen
worden bij de aankoop van nieuwe medisch radiologische uitrustingen met het oog op integratie, compatibiliteit en connectiviteit met de uitrustingen die reeds aanwezig zijn
	
	
	
	
	
	

	· Opvolgen van de ontwikkeling van nieuwe modaliteiten en
radiologische toepassingen inclusief mogelijkheden voor kwaliteitsborging en -beheersing
	
	
	
	
	
	




	Datum en handtekening

	Stagiair
	Stagemeester(s)
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