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Ervaringsfeedback (REX) van een significante gebeurtenis 
 

Op basis van een aangifte van een significante gebeurtenis conform de criteria van artikel 6 
van het TR van 17/06/2020(1), geeft het FANC onderstaande korte ervaringsfeedback mee. 

Als deze informatie relevant is voor uw installaties/handelingen, vragen wij u om eventuele 
proactieve maatregelen te nemen, of contact op te nemen met uw erkende instelling voor 
fysische controle. 

 

Betrokken inrichtingen/praktijken 

Inrichtingen met opslagtanks voor de vervalstockage van radioactieve afvalstoffen die 
afkomstig zijn van patiënten die radioactieve stoffen toegediend kregen en bij wie, omwille van 
stralingsbescherming, een tijdelijke opname in een speciaal uitgeruste hospitalisatiekamer 
vereist is. 

 

Beschrijving van het incident 

Een patiënt heeft, tijdens zijn hospitalisatie in een afgeschermde hospitalisatiekamer in kader 
van een behandeling met Lu-177, die een “koud” toilet heeft dat is aangesloten op de riolering 
en een “warm” toilet dat is aangesloten op opslagtanks, het koude toilet gebruikt; het warme 
toilet bleef op slot. 

Er werd geschat dat de vrijkomende activiteit 29 kBq/l bedroeg, wat boven de lozingslimiet 
van 1,9 kBq/l ligt. De impact op het milieu is echter verwaarloosbaar. 

De toediening van Lu-177 gebeurde bovendien door een niet-vergunde arts-nuclearist. 

 

Datum van het incident 

30 januari 2025. 

 

Oorzaken 

• De werkprocedure werd niet gevolgd; 
• Het gebrek aan voorbereiding van de kamer werd niet doorgegeven. 

 

Mogelijke gevolgen 

Verwaarloosbaar. 
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Niveau INES 

INES niveau 0. 

 

Ervaringsfeedback 

• Periodieke herhaling van procedures aan het betrokken personeel; 
• Het personeel sensibiliseren om elke afwijking van de procedure door te geven aan de 

agenten voor de stralingsbescherming; 
• Het opstellen van een checklist om ervoor te zorgen dat de voorbereiding en de vrijgave 

van de kamer traceerbaar zijn, en om eventuele onregelmatigheden te controleren; 
• Het ophangen van een poster op de toiletten om de patiënten naar het juiste toilet te 

verwijzen en het gebruik van het andere toilet te verbieden; 
• Het toedienen van niet-ingekapseld radioactieve producten in het kader van metabole 

therapie mag alleen worden gedelegeerd als er vooraf een schriftelijke overeenkomst 
is afgesloten met een arts-nuclearist die vergund is voor de desbetreffende metabole 
therapie, diezelfde arts-nuclearist fysiek aanwezig is in de inrichting waar de toediening 
plaatsvindt en telefonisch bereikbaar is, en de persoon die de toediening uitvoert met 
succes een opleiding heeft gevolgd die ten minste voldoet aan de opleidingscriteria van 
artikel 85 van het KB Medische blootstellingen(2). 

 

Indien u specifieke vragen of bijkomende toelichting wenst over dit incident, kunt u steeds 
contact opnemen met het FANC of uw erkende instelling voor fysische controle. 

(1) Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 17 juni 
2020 tot bepaling van de criteria voor aangifte aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle van significante gebeurtenissen met betrekking tot de stralingsbescherming en/of de 
veiligheid van de werknemers, het publiek en het leefmilieu bij handelingen in inrichtingen van 
klasse II en III alsook bij vervoer. 

(2) Koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en 
blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen 


