
 
Datum: niet gekend 

INES: niveau 0 (niet-schaal)  
Gevolgen: verwaarloosbaar 

  

 

 

Ervaringsfeedback (REX) van een significante gebeurtenis 
 

Op basis van een aangifte van een significante gebeurtenis conform de criteria van artikel 6 
van het TR van 17/06/2020(1), geeft het FANC onderstaande korte ervaringsfeedback mee. 

Als deze informatie relevant is voor uw installaties/handelingen, vragen wij u om eventuele 
proactieve maatregelen te nemen, of contact op te nemen met uw erkende instelling voor 
fysische controle. 

 

Betrokken inrichtingen/praktijken 

Ingedeelde inrichtingen met diepvriezers voor de opslag van radioactieve stoffen. 

 

Beschrijving van het incident 

Vloeistoffen met C-14 werden opgeslagen in een diepvriezer in afwachting van hun afvoer 
naar NIRAS. 

De desbetreffende diepvriezer werd vervangen zonder dat de dienst voor fysische controle 
hiervan op de hoogte werd gebracht. De inhoud van deze diepvriezer werd geledigd en 
gesorteerd door het personeel van de dienst nucleaire geneeskunde. Volgens de uitgevoerde 
controlemetingen waren er geen contaminaties aanwezig. Deze metingen werden echter 
uitgevoerd met toestel dat hiervoor niet geschikt was. 

De bronnen werden vervolgens afgevoerd naar een verbrandingsoven 

 

Datum van het incident 

Niet bekend – Tussen 07/07/2025 en 17/09/2025. 

 

Oorzaken 

• Gebrek aan communicatie met de dienst voor fysische controle over aanpassingen in 
de gecontroleerde zone; 

• Verkeerde interpretatie van de informatie op het etiket van de bron en gebruik van 
een ongeschikte contaminameter. 

 

Mogelijke gevolgen 

Verwaarloosbaar. 



 
Datum: niet gekend 

INES: niveau 0 (niet-schaal)  
Gevolgen: verwaarloosbaar 

  

 

 

Niveau INES 

INES niveau 0 (niet ingedeeld op de INES-schaal). 

 

Ervaringsfeedback 

• Periodieke herhaling over de regels met betrekking tot de uitvoering van 
werkzaamheden (buiten routine) in de gecontroleerde zones, evenals over het belang 
van het vooraf informeren van de dienst voor fysische controle; 

• Herhaling over het gebruik van de beschikbare meetapparatuur: welk toestel moet in 
welke omstandigheden worden gebruikt? 

 

Indien u specifieke vragen of bijkomende toelichting wenst over dit incident, kunt u steeds 
contact opnemen met het FANC of uw erkende instelling voor fysische controle 

(1) Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 17 juni 
2020 tot bepaling van de criteria voor aangifte aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle van significante gebeurtenissen met betrekking tot de stralingsbescherming en/of de 
veiligheid van de werknemers, het publiek en het leefmilieu bij handelingen in inrichtingen van 
klasse II en III alsook bij vervoer. 


