
 
Datum: niet gekend 

INES: niveau 0  
Gevolgen: geen 

  

 

 

Ervaringsfeedback (REX) van een significante gebeurtenis 
 

Op basis van een aangifte van een significante gebeurtenis conform de criteria van artikel 6 
van het TR van 17/06/2020(1), geeft het FANC onderstaande korte ervaringsfeedback mee. 

Als deze informatie relevant is voor uw installaties/handelingen, vragen wij u om eventuele 
proactieve maatregelen te nemen, of contact op te nemen met uw erkende instelling voor 
fysische controle. 

Betrokken inrichtingen/praktijken 

Praktijken en diensten waar röntgentoestellen voor medische beeldvorming worden gebruikt. 

Beschrijving van het incident 

Het dosimetrisch resultaat voor een technoloog overschreed de wettelijke dosislimiet van 20 
mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden voor de maand juni 2024. 

Voor deze periode alleen al was de gemeten dosis 22,1 mSv. 

Deze technoloog was de enige persoon in de betrokken dienst met een abnormaal dosimetrisch 
resultaat. 

Verdere analyse van de dosismeter door de dosimetrische dienst wees uit dat de dosis te wijten 
was aan laag-energetische straling (a priori strooistraling). 

 

Datum van het incident 

Periode juni 2024 

 

Oorzaken 

Geen enkele plausibele oorzaak kon worden vastgesteld. 

Op basis van een onderzoek uitgevoerd door de deskundige erkend in de fysische controle en 
het FANC, de verkregen informatie en berekeningen, kan niet met zekerheid worden 
aangetoond dat de werknemer een dosis heeft ontvangen die de wettelijke limiet van 20 mSv 
per 12 maanden overschrijdt. 

 

Mogelijke gevolgen 

Verwaarloosbaar 

 



 
Datum: niet gekend 

INES: niveau 0  
Gevolgen: geen 

  

 

 

Niveau INES 

Ines niveau 0 

 

Ervaringsfeedback 

• Meld onmiddellijk, en ten minste aan de dienst voor fysische controle, elke 
onregelmatigheid die zou kunnen leiden tot een accidentele blootstelling. 

• Deel geen persoonlijke dosimeters met anderen.    
• Wanneer u hem niet gebruikt, bewaar uw persoonlijke dosimeter dan op een plaats 

waar hij niet wordt blootgesteld aan straling en op een manier die voldoende 
bescherming biedt tegen diefstal of kwaadwillige handelingen door een collega.. 
 

Indien u specifieke vragen of bijkomende toelichting wenst over dit incident, kunt u steeds 
contact opnemen met het FANC of uw erkende instelling voor fysische controle 

(1) Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 17 juni 
2020 tot bepaling van de criteria voor aangifte aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle van significante gebeurtenissen met betrekking tot de stralingsbescherming en/of de 
veiligheid van de werknemers, het publiek en het leefmilieu bij handelingen in inrichtingen van 
klasse II en III alsook bij vervoer. 

  

 

 


